
事 務 連 絡 

令和３年６月 14 日 

 

各都道府県 衛生主管部（局） 御中 

 

厚生労働省健康局健康課予防接種室 

 

 

ＥＢＡＣ社製ディープフリーザーの交換対応について 

 

 

今般、ファイザー社ワクチン保管用に配付している超低温冷凍庫のうち、 

ＥＢＡＣ社製品について、別添のとおり、一部ロットに欠陥が判明し、回

収・入れ替えを行うとの連絡があり、該当する製品が納入された別紙の府県に

はすでに個別に情報提供しているところです。 

また、自治体等が当該製品を直接購入している事例もあると報告を受けてい

ます。現在、情報を収集中であり、該当する都道府県には追って連絡をいたし

ますので、交換対応へのご協力並びに注意喚起について周知をよろしくお願い

いたします。 

製造企業からは、急に温度上昇する可能性があるため、こまめな温度確認の

実施を要請されていますので、冷凍庫温度の十分な監視を行い、可能であれ

ば、他のフリーザー等で保管するなど、ご留意いただきますようよろしくお願

いいたします。 

  

 

  



別紙 

納入先都道府県 

富山県 

静岡県 

愛知県 

三重県 

滋賀県 

京都府 

大阪府 

兵庫県 

奈良県 

和歌山県 

鳥取県 

島根県 

岡山県 

広島県 

山口県 

徳島県 

香川県 

愛媛県 

高知県 

福岡県 

佐賀県 

長崎県 

熊本県 

大分県 

 鹿児島県 

台数、納入先については６月 12 日に個別に連絡しているため、ご確認いた

だきたい。引き続き情報収集中であり、自治体等が直接購入している製品も含

め、追加があり次第、別途情報提供を行う。 

 






